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LAB N° 0508 L

Spett.le
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10002/23

Numero campione: 10.002
Categoria Merceologica:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Etichetta Campione:
Descrizione Sigillo:
Quantita Campione:

Imballaggio:

Procedura Campionamento:

Data ricevimento:  31/08/2023

ACQUE

Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

verbale di prelievo 01/TM del 31/08/2023 ore 8.40
luogo di prelievo Camst Collodi Fidenza CDC 902.01
temperatura di prelievo 17.2°C
temperatura dii accettazione 13.4°C
Rubinetto cucina

1,51t Restituzione Campione: No
1 bottiglia di plastica sterile

Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua) Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf .

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o I'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <IOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti & calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non puo essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.1.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢ stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi & stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto ¢ consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

Il Laboratorio REI Srl & responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile ¢ quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Coliformi ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 m
Escherlchiacolis: 1SO 9308-1:2014/4md 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 )
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LAB N° 0508 L

Sede legale e uffici: Via Fantelli 4/A
43100 PARMA

Tel. 05217272732 Fax 0521/270915
e-mail: info@laboratoriorei.it
www,rebit

C.F. e P.I. 01755610340

C.C.ILA.A. Parma 176141

Registro Imprese Parma 01755610340
Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.

via Tosarelli 318

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10002/23

Prova Metodo analitico Risultato della prova
Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 ‘Accettabile
b;lére;‘ 4t ; APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 : ‘ Accettabile
Tarbi{litd*A ; : . 5 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <10 NT‘U
bH ‘(concentr"aziavne ioni idroge;to) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,2 Unita pH
Colldllfibi[ifd A ‘ ” APAT’CNR IRSA 2030 Man 29 2003 722 microS/cm a 20°C
Durezza totale * ; APAT CNR blRSA 2040 Man 29 2003 38,4 °F
;4mmom'0 (covme NHO : ‘ : UNI 11669.2017 | < 0,02 mg/l
&itfa;i Gl : : APAfCNIé IRSA 4020 Man 29 2003 27 liig/l
I\A/vitrilih IR R APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,1”0 mg/l
.Clor‘o‘resAi(vIuo Iotale*' . : MA A-APQ-CL rev.0 2004 7 VO,OS mg/l cl2
Cloruri. ey ; APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003” 29 img/l
;Smfah' APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 41 'mg/l

* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019

Data inizio prove: 31/08/2023

Limite di legge Incertezza

16,5-9,5] £02
'Max 2500 () | +144
£
Max0,5 ()
IMaxs50 O | a3
Max 05 (O : 10,04'
‘ ‘i0,008 '
Max 250 <U“§ AR
Max250 () | £2

Data termine prove: 01/09/2023

Il Dirett e ecnico

mVGXpKrDwKgk= g
O: Progelto CNS Arubapec/Unical
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Analisi chimiche e microbiologiche
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LAB N° 0508 L

Spett.le
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10003/23

Numero campione: 10.003
Categoria Merceologica:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Etichetta Campione:
Descrizione Sigillo:
Quantita Campione:

Imballaggio:

Procedura Campionamento:

Data ricevimento:  31/08/2023

ACQUE

Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

verbale di prelievo 02/TM del 31/08/2023 ore 8.55
luogo di prelievo Elem. De Amicis Fidenza CDC 902.02
temperatura di prelievo 15.2°C
temperatura dii accettazione 13.0°C
Rubinetto cucina

1,51t Restituzione Campione: No
1 bottiglia di plastica sterile

Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua) Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf .

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o l'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, cornspondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <IOUFC ¢
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti & calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non pud essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.I.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

11 campione & stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi & stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto ¢ consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

Il Laboratorio REI Srl & responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile & quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Coliformi IS0 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml ‘Max0
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LAB N° 0508 L

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10003/23

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 Accettabile
Dedore® s - ek APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003  Accettabile ;
Torbidita* T APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1,0NTU
pH (concentradone ioni tdrogena) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,3 Unitfl. pH 1 [6,5-9,5] +0,2
Conducibilit APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 716 microS/cm a 20°C 3 Max 2.500 (1) £143
Durr.'zza lotale* e : APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 ! 38,8 °F :£:7,8
Ariimonia (ca,}}e NH4) : UNI 11669:2017 < 0,02 mg/l Max 0,5 (D :
Nitrars, . o R APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ST mg/I Max 50 (R 3
Nl : APATCNR IRSA 4020 Man 29 7003 : < 0,10 mg/l Max 0,5 () ‘
CIoré residuo Io)ﬁle"é : g MA A4 APQ CL rev. 0 2004 0,08 mg/l CI2 [ :tO;OOé
Clorari S APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 30 mg/l © |[Max250 M +2
Solfati‘ e : APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 40 mg/1 | Max 250 (O 2

Data inizio prove: 31/08/2023  Data termine prove: 01/09/2023
* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

11 Dlrett e Tecnlco

mVGXpKIDWKak= )
O: Progetto CNS Arubapec/Unical
cIT
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Laboratorio REI s.r.l.

REI
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43100 PARMA
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‘ Analisi chimiche e microbiologiche
Laboratorio su matrici alimentari o ambientali
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www,rei.it
ACCREDIA X,
LENTE ITAUANO DI ACCREDITAMENTO ~
LAB N° 0508 L
Spett.le

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10008/23

Numero campione: 1(0.008
Categoria Merceologica:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Data ricevimento:  31/08/2023
ACQUE
Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

verbale di prelievo 07/TM del 31/08/2023 ore 10.50

luogo di prelievo elem. Ongaro Fidenza CDC 902,03
temperatura di prelievo 12.9°C
temperatura dii accettazione 10.7°C

Etichetta Campione: Rubinetto cucina

Descrizione Sigillo:

Quantitd Campione: 1,51t

1 bottiglia di plastica sterile

Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua)

Restituzione Campione: No

Imballaggio:

Procedura Campionamento: Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf.

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o l'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <IOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti & calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non puo essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.1.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢& stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi & stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

Il Laboratorio REI Srl ¢ responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile & quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Coliformi 180 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
Escherichia coli <IUFC/100ml | Max0 O

1SO 9308-1:2014/Amd 1:2016
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Laboratorio REI s.r.l.

Analisi chimiche e microbiologiche
su matrici alimentari o ambientali

ACCREDIA

S

Sede legale e uffici: Via Fantelli 4/A
43100 PARMA

Tel. 0521/ 272732 Fax 0521/270915
e-mail: info@laboratoriorei.it
www,rei.it

C.F. e P.I. 01755610340

C.C.LA.A, Parma 176141

Registro Imprese Parma 01755610340
Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.

2@3‘? L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
,,/“h.\\\\‘
LAB N° 0508 L
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona
via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)
Rapporto di Prova N. 10008/23
Prova Metodo analitico Risultato della prova _Limite di legge  Incertezza
Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 Accettabile
Odore* APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 ‘ Accettabile
Torbidim* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | < 1,0 NTU
pH (concentrazlone ioni ttlrageno) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,7 Unité pH | [6,5-9,5] +0,2
Conducibilita APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 704 microS/cm a 20°C Max 2.500 () £141
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 38,6 °F j : +7.7
Asiinionio (conte NHY UNI 11669:2017 <0,02 mg/l Max 0,5 (D
R TA APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ; 27 ‘mg/l Max50 () +3
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | <0,10 mg/'l Max 0,5 RO
Clm"o‘ reéi{il;‘rrun;ttl‘le; MA /I—APQ—CL rev.0 2004 0 08 mg/l CI2 ' ] i | +0,008
Corisi v APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 38 mg/l IMax250 O £2
Solfar} APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 37 mg/l ‘Max250 () +2

* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

Data inizio prove:

MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019

31/08/2023

Data termine prove:

01/09/2023

11 Dlrett re Tecnico

mVGXpKrDwKgk=

O: Progetlo CNS Arubapec/Unical
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Laboratorio REI s.r.l.

Analisi chimiche e microbiologiche
su matrici alimentari o ambientali
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ACCREDIA X,
LENTE ITALIANO Di ACCREDITAMENTO ~
LAB N° 0508 L
Spett.le

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10006/23

Numero campione: 10.006
Categoria Merceologica:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Data ricevimento:  31/08/2023
ACQUE
Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

verbale di prelievo 05/TM del 31/08/2023 ore 10.10

luogo di prelievo Elem. Canossa Fidenza CDC 902
temperatura di prelievo 11.2°C
temperatura dii accettazione 9.9°C
Etichetta Campione: Rubinetto cucina
Descrizione Sigillo:

Quantita Campione: Restituzione Campione: No

1,51t
1 bottiglia di plastica sterile

Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua)

Imballaggio:

Procedura Campionamento: 31/08/2023

Data di Campionamento:

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf.

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o l'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <ITOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti ¢ calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non pud essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.I.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione & stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

I1 campionamento non ¢ oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi ¢ stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto ¢ consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

Il Laboratorio REI Srl ¢ responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile & quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Collforml IS0 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 O]
Esclterlclua coll e 1S 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max0 (O

MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019 Pagina 1 di 2




REI

Laboratorio

.

\\“\n|u/,, ;s

Laboratorio REI s.r.l.

Analisi chimiche e microbiologiche
su matrici alimentari o ambientali

ACCREDIA
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e-mail: info@laboratoriorei.it
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LAB N° 0508 L

C.F. e P.I. 01755610340

C.C.LA.A. Parma 176141

Registro Imprese Parma 01755610340
Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.

via Tosarelli 318

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10006/23

Prova

Metodo analitico Risultato délla prova Limite di legge  Incertezza
Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 Accettabile
OIIIére;‘ APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 Accettabile
Tarbi&ité* ; APAT CNR IRSA 2110 Man 292003 : <1,0 NTU
pH (cancemrazmne ioni ulrogena) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 7003 ‘ 7;1 Unita pH | [6,5-9,5] +0,2
Conductblllra APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | 640 microS/cm a20°C Max 2.500 M +128
Durcz‘.a ro!ale ] APAT CNR IRSA 2040 Man 29 20()3 J 35,4 °F +7.1
Ammomo (come NH4) 7 UNI 11669 7017 : < 0,02 mg/l ‘ ‘ Max 0,5 O ‘
Nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 Ho7 xﬁg/l Max 50 M =3
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 { < 0,10 mg/l s | Max '0,5 O
CIoro restduo Io!ale MA A APQ CL rev.0 2004 | 0,06 ﬁlg/l CI2 : :!:6,006
Cloruri v APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 e mg/l i Max 250 () +2
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 35 mg/l Max250 () £2
Data inizio prove: 31/08/2023  Data termine prove: 01/09/2023

* Prova non accreditata ACCREDIA
(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

Il Diretto

re Tecnico

SGNTTLE6T1086
mVGXpKrDwKgk=
0 Progetto CNS Arubapec/Unical
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LAB N° 0508 L
Parma 29/09/2023
Spett.le

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10788/23

Numero campione: Data ricevimento:  14/09/2023

10.788

Categoria Merceologica:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Etichetta Campione:
Descrizione Sigillo:
Quantita Campione:

Imballaggio:

Procedura Campionamento:

ACQUE

Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

verbale di prelievo 04/AS del 14/09/2023 ore 11.35
luogo di prelievo scuola Lodesana Fidenza CDC 902.04
temperatura di prelievo 22.5°C
temperatura dii accettazione 16.3°C
Riempimento Caraffe

1,51t Restituzione Campione: No
1 bottiglia di plastica sterile

Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua) Data di Campionamento: 14/09/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf.

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o l'impiego del risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <ITOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti & calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non puod essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.1.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢ stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi € stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

11 Laboratorio REI Srl ¢ responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile & quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Callforml SO 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 )
Escherichia coll ' IS0 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
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ACCREDIA

3

P NG L'ENTE ITALIANO D ACCREDITAMENTO
LAB N° 0508 L
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona
via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)
Rapporto di Prova N. 10788/23
Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 | Accettabile ‘
Odore* APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 Accettabile
Torbidina* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1,0 NTU
pH (c;ncenlrazial;é ioni i{lrogeho) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,2 Unita pH [6,5-9,5] B £0,2
Conducibilita ' APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 689 microS/cm 2 20°C | Max 2.500 (1 =138
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 37,4 °F ‘ ‘ £7,5
rionis (come NH4) UNI 11669:2017 <0,02 .nig/l Max 0,5 0
Nitrati ” : APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 38 mg/l Max50 (O | 44
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 : <0,10 mg/l : | Max 05 M
Cloro resi?luo Iomlv(;'*v : MA A—APQ;CL l"ev.0 2004 0,08 mg/1 CI2 ‘ FE ; ‘ +0,008
ot s APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 41 mg/l Max250 (O | +2
Sblfa}i ! APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 39 mg/l Max 250 () 3 +£2

* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

14/09/2023

Data inizio prove:

MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019

15/09/2023

Data termine prove:

CN: SAGN
O: Ordine |
Piacenza
CIT
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Parma 18/09/2023

ACCREDIA

LENTE [TALIANO Di ACCREDITAMENTO

3

LAB N° 0508 L

Spett.le
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10007/23

Numero campione: 10.007
Categoria Merceologica:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Etichetta Campione:
Descrizione Sigillo:
Quantita Campione:
Imballaggio:

Procedura Campionamento:

Data ricevimento:  31/08/2023

ACQUE

Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

verbale di prelievo 06/TM del 31/08/2023 ore 10.30
luogo di prelievo Don Milani Fidenza CDC 902,06
temperatura di prelievo 15.1°C
temperatura dii accettazione 12.8°C
Rubinetto cucina

1,51t Restituzione Campione: No
1 bottiglia di plastica sterile

Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua) Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf.

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o I'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <IOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti ¢ calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di tonfidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non pud essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.l.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢ stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi & stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

1l Laboratorio REI Srl ¢ responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile ¢ quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Coliformi IS0 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
i <1 UFC/100 ml Max0 O

Escherichia coli 1SO 9308-1:2014/Amd 1:2016
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Laboratorio RE! s.r.l.

Analisi chimiche e microbiologiche
su matrici alimentari o ambientali

ACCREDIA

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Sede legale e uffici: Via Fantelli 4/A

43100 PARMA

Tel. 0521/272732 Fax 0521/270915
e-mail: info@laboratoriorei.it

www,rel.it

N

LAB N° 0508 L

C.F. e P.I. 01755610340

C.C.LA.A. Parma 176141

Registro Imprese Parma 01755610340
Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.

via Tosarelli 318

40050 Villanova di Castenaso (BO)

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

Rapporto di Prova N. 10007/23

Prova
Colore*

Odnre‘* ‘

Torbidiliz”‘

pH .(coAm"entrazibne" i;mi idroéeno)
Cnndu?ibilild :

Du.rezza totale*

Ammaﬁio (cannl‘e NHY)

A A R T
I\I’itr‘iti

éloroﬂ resi:fuo tolalé* .

CIﬂI"ln"i e .

Solfati

* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

Metodo analitico

APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 |
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 |
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003

APATCNRVIRSA 2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
APAT CNR IRSA ‘204() Man 29 2003
: UNI 11669:2017
APAfCNR IRSA 4020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

MA A-APQ-CL rev.0 2004

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Data inizio prove:

MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019

Risultato della prova
Accettabile

Accettabile
<1,0 NTU
7,3 Unita pH
730 microS/cm a 20°C
35,0 °F
0,08 mg/l
26 mg/l :
< 0,10 mg/l
0,07 mg/l CI2
25 mg/l :

43 mg/l

31/08/2023

Limite di legge‘

[6,5-9,5]

Max 2.500 ()
‘Max0,5 ()

Max 50 M
Max 0,5 M

Max 250 ()

|Max250 ()

Incertezza

+0,2
+146
+7,0
+0,03

3

+0,007
+1

£2

Data termine prove: 01/09/2023

mVGXpKrDwKgk= i
O: Progetto CNS Arubapec/Unical
cr
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Laboratorio REI s.r.l.
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43100 PARMA
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e-mail: info@laboratoriorei.it

C.F. e P.I. 01755610340
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R E I‘A Analisi chimiche e microbiologiche

Laboratorio

Parma 18/09/2023

Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.

www,rei.it
ACCREDIA §
LENTE ITALIANO D1 ACCREDITAMENTO ~
LAB N° 0508 L
Spett.le

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10009/23

Numero campione: 10.009
Categoria Merceologica:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Data ricevimento:  31/08/2023
ACQUE
Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

verbale di prelievo 08/TM del 31/08/2023 ore 11.00

luogo di prelievo mat. Rodari Fidenza CDC 902,05
temperatura di prelievo 14.7°C
temperatura dii accettazione 12°C

Etichetta Campione: Rubinetto cucina

Descrizione Sigillo:

Quantita Campione: 1,51t

1 bottiglia di plastica sterile

Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua)

Restituzione Campione: No

Imballaggio:

Procedura Campionamento: Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf .

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o I'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <IOQUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti ¢ calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non pud essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.1.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢ stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non € oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi € stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

Il Laboratorio REI Srl & responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile ¢ quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge  Incertezza
Batteri Coliformi ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 O
Echerichinooliin 1S 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019 Pagina 1 di 2
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_ LAB N° 0508 L
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona
via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)
Rapporto di Prova N. 10009/23
Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 Accettabile '
Odore* APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 Accettabile
Torbidita* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | < 1,0 NTU
PH (concentrazione ioni idrogeno) ~ APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 7,4 Unita pH 116,5-9,5] +0,2
Conducibilita APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | 702 microS/cm a 20°C | Max 2.500 () £140
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | 34,4 °F ‘ T £6,9
Ammonio (come NH4) UNI 11669:2017‘ < 0,02 mg/l | Max 0,5 M
Nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 26 mg/l ‘ Max 50 a | +3
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 0,18 mg/l 'Max0,5 (O | £0,06
Cloro residuo totale* MA A-APQ-CL rev.0 2004 ‘ 0,08 mg/l CI2 ' [ +0,008
Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 38 mg/l Max 250 (D) | +2
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 34 mg/l Max250 () | £2

* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

Data inizio prove:

MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019

31/08/2023
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Data termine prove:

01/09/2023
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CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10005/23

Numero campione: 10.005 Data ricevimento:  31/08/2023
Categoria Merceologica: ACQUE

Prodotto dichiarato: Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18
Descrizione Campione: verbale di prelievo 04/TM del 31/08/2023 ore 9.40

luogo di prelievo Materna Battisti Fidenza CDC 902
temperatura di prelievo 13.9°C
temperatura dii accettazione 11.6°C

Etichetta Campione: Rubinetto cucina

Descrizione Sigillo:

Quantita Campione: 1,51t Restituzione Campione: No

Imballaggio: 1 bottiglia di plastica sterile

Procedura Campionamento:  Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua) Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf.

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o I'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <IOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti & calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non pud essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.l.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢& stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi & stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

Il Laboratorio REI Stl & responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile ¢ quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Coliformi ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
EACRETIohig ool 1S 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
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C.F. e P.I. 01755610340
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Registro Imprese Parma 01755610340
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LAB N° 0508 L
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona
via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)
Rapporto di Prova N. 10005/23
Prova Metodo analitico Risultato della prova  Limite di legge  Incertezza

Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 | Accettabile

Odél;c;;‘ APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | Accettabile

To‘rbiditliz* : APAT CNR IRSA 2110 Man 2‘9 2003 - < 1,0 NTU

pH (concentra‘.wne ioni ulrageno) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,4 Unita pI;I : ]i6,5-9,5j +0,2

Conducibiliti  APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | 699 microS/cm a 20°C Max 2.500 (D £140

Durezza totale* APA?‘ CNR> IRSA 2040 Ma); 29 2003 37,8 °F ‘ +7,6

Ammomo (comc NH4) 2% UNI 11669:2017 < 0,02 mg/l Max 0,5 M)

Nitrati * APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 126 mg/lk | Max 50 ) £3

Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | <0,10 mg/l 'Max 0,5 (D

C[ara resm'uo totale MA A-APQO-CL rev.0 2004 < 0,05 mg/l CI2 ' ]

Clorort APAT CNR IRSA 4020 Man 292003 37 mg/l Max250 () +2

Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 34 mg/l 'Max250 (D £2

Data inizio prove: 31/08/2023  Data termine prove: 01/09/2023

* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019
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Tel, 0521/ 272732 Fax 0521/270915
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www.rei.it
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C.C.LLA.A, Parma 176141
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Parma 18/09/2023

ACCREDIA :'5

L'ENTE [TAUANO Di ACCREDITAMENTO

LAB N° 0508 L

Spett.le
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona’

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10010/23

Numero campione: 10.010
Categoria Merceologica:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Etichetta Campione:
Descrizione Sigillo:
Quantita Campione:

Imballaggio:

Procedura Campionamento:

Data ricevimento:  31/08/2023

ACQUE

Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

verbale di prelievo 09/TM del 31/08/2023 ore 11.15
luogo di prelievo Cuce Fidenza CDC 902
temperatura di prelievo 11.2°C

temperatura dii accettazione 10.5°C

Rubinetto cucina

1,51t Restituzione Campione: No
1 bottiglia di plastica sterile

Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua) Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf.

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o I'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <IOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti ¢ calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato € non pud essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.l.

[ risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢ stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi € stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

Il Laboratorio REI Srl ¢ responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile & quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Enterococchi intestinali 180 7899-2:2000 <1 UFC/100 ml Max 0 Q)
Escherichia coli [SO 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
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LAB N° 0508 L

Sede legale e yffici: Via Fantelli 4/A
43100 PARMA

Tel. 05217272732 Fax 05217270915
e-mail: info@laboratoriorei.it
www.rei.it

C.F. e P.I. 01755610340

C.C.LLA.A. Parma 176141

Registro Imprese Parma 01755610340
Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.

via Tosarelli 318

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10010/23

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

MOD-ST-POS004-N38 rev.4 del 15/08/2019

Data inizio prove: 31/08/2023

Data termine prove: 02/09/2023

11 Dirtt re Tecnico

Firmato digitalmente da

SGNTTLE6T10G535Y/7430010020857045.2y2mT5DCS/QjOhg
mVGXpKrDwKgk=

SGNTTLE6T10G535Y/743001 0020857045.2y2mT5DCS/QjOhg
mVGXpKrDwKgk=
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su matrici alimentari o ambientali e-mail: _ixjg"o@laboratorioret.it: Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.
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LAB N° 0508 L

Parma 18/09/2023

Spett.le
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10011/23

Numero campione: 10.011 Data ricevimento:  31/08/2023

Categoria Merceologica: ACQUE

Prodotto dichiarato: Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18
Descrizione Campione: verbale di prelievo 10/TM del 31/08/2023 ore 11.20

luogo di prelievo Nido Aquilone CDC 1193
temperatura di prelievo 15.1°C
temperatura dii accettazione 11.9°C

Etichetta Campione: Rubinetto cucina

Descrizione Sigillo:

Quantita Campione: 1,51t Restituzione Campione: No

Imballaggio: 1 bottiglia di plastica sterile

Procedura Campionamento:  Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua) Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf.

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o I'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢ esprimibile per i risultati <IOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti € calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato € non puo essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.1.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢ stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi & stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

Il Laboratorio REI Srl ¢ responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile & quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Coliformi IS0 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
Escherichiicoli 1 ; IS0 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max0 O
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LAB N° 0508 L

CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10011/23

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge‘ Incertezza
Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 Accettabile ‘
Diore™' ' APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 Accettabile
Torbidia* . . > APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1,0 NTU
pH (conccntrazmnc ioni Idrageno) APAT CNR IRSA 7060 Man 29 2003 7,4 Unita pH [6,5-9,5] i +0,2
Conducibilit APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 701 microS/cm a 20°C | Max 2.500 () | £140
Durezza totale* ) APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 264 °F ] | +53
Amuonio Come NHY UNT 11669:2017 <0,02 mg/l | ‘ Max 0,5 ()
Nitrati i APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 26 mg/l ' 'f Maxs50 () | e
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | <0,10 mg/l |Max 0,5 (D
CIoro restduo totale* ‘ 2 MA A~APQ—CL rev.0 2004 ‘ 0,09 mg/l CI2 7 0,009
Cloruri : APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 36 mg/l ; ‘Max250 () )
Solfuti’) : " APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 33 mg/l Max 250 () +2

Data inizio prove: 31/08/2023  Data termine prove: 01/09/2023

* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

11 Dlrett e Tecnico
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LAB N° 0508 L

Parma 18/09/2023

Spett.le
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona

via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)

Rapporto di Prova N. 10004/23

Numero campione: 10.004 Data ricevimento:  31/08/2023
Categoria Merceologica: ACQUE

Prodotto dichiarato: Acqua di rete D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18
Descrizione Campione: verbale di prelievo 03/TM del 31/08/2023 ore 9.20

luogo di prelievo Nido albero Magico Fidenza CDC 902.
temperatura di prelievo 14.5°C
temperatura dii accettazione 13.1°C

Etichetta Campione: Rubinetto cucina

Descrizione Sigillo:

Quantita Campione: 1,51t Restituzione Campione: No

Imballaggio: 1 bottiglia di plastica sterile

Procedura Campionamento: Prelevato da Lab. Rei - ISO 19458 (acqua) Data di Campionamento: 31/08/2023

008/PR/015 numero iscrizione elenco regionale Emilia-Romagna dei laboratori, che effettuano autocontrollo delle imprese alimentari.
Iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti, che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n.75, allegato 11 e smi Mpaaf .

Determinazione di residui/tracce: i valori dei singoli recuperi sono riportati nel rapporto di prova ed utilizzati nei calcoli, salvo diversa
indicazione riportata nel rapporto di prova.

L'incertezza calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza la validita o I'impiego dei risultati o quando viene richiesta
dal Cliente.

L'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di
confidenza del 95% e non comprende l'incertezza di campionamento.

L'incertezza estesa per le prove microbiologiche nella matrice acqua, secondo ISO 8199:2018, non ¢& esprimibile per i risultati <IOUFC e
LOQ <1 UFC

L'incertezza di misura riportata per le prove microbiologiche per gli alimenti & calcolata in conformita alla norma ISO 19036:2019 e si
basa sull'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.

L'incertezza estesa stimata ed il limite di legge sono espressi con la stessa unita di misura del risultato della prova.

Il rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione esaminato e non pud essere riprodotto parzialmente se non dietro
autorizzazione scritta del Laboratorio REI S.r.l.

I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova .

Il campione ¢& stato sottoposto a prova cosi come ricevuto.

Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento ACCREDIA

Se il campione da sottoporre ad analisi & stato recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, in tal caso il Laboratorio
declina ogni responsabilita per modalita di campionamento, trasporto ¢ consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio.

11 Laboratorio REI Srl & responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova tranne di quelle fornite dal Cliente per le quali
il responsabile & quest'ultimo, ovvero, in caso di campionamento non effettuato dal Laboratorio, data prelievo e tutte le informazioni utili
all'identificazione del campione

Il campione, salvo diversi accordi con il committente, viene conservato per 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova ed i documenti di
registrazione inerenti alle prove vengono conservati per la durata di 4 anni.

Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Batteri Coliformi SO 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
Eohirichia eoli T By 1S 9308-1:2014/Amd 1:2016 <1 UFC/100 ml Max 0 M
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Sede legale e uffici: Via Fantelli 4/A
43100 PARMA

Tel. 0521/ 272732 Fax 0521/270915
e-mail: info@laboratoriorei.it
www.rel.it

C.F. e P.I. 01755610340

C.C.LLA.A, Parma 176141

Registro Imprese Parma 01755610340
Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.

%///—\\\}: LENTE [TAUANO DI ACCREDITAMENTO
"/ulu\“\
LAB N° 0508 L
CAMST s.c.r.l. - rif. Area Parma - Cremona
via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso (BO)
Rapporto di Prova N. 10004/23
Prova Metodo analitico Risultato della prova Limite di legge Incertezza
Colore* APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 Accettabile
Odore* APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 * Accettabile
Torbidita* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | <1,0 NTU
pH (concentra‘.mne ioni ldrogeno) APAT CNR IRSA 2@60 Man 29 2003 ~7',3 Unitil pH [6,5-9,5] +0,2
Coniduscibiliti APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 706 microS/cma 20°C | Max 2.500 () £14]
Durezza wtale* APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 ‘ 37,0 °F ‘ +7.4
Anisatonio (cohxe NH4) ' UNI 11669:2017 <0,02 mg/l /Max 0,5 (D
NOra APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 27 nig/l Max 50 ) 3
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,24 mg/l ‘Max0,5 (O £0,08
CIoro resuluo tom[e* . MA A-APO-CL rev.0 2004 0,05ng/‘l‘ CI2 | +0,005
Cloriiri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 36 mg/l ‘_Max 250 M) +2
Solﬁm' | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 37 mg/l Max 250 (D £2
Data inizio prove: 31/08/2023  Data termine prove: 01/09/2023

* Prova non accreditata ACCREDIA

(1) D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18
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